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	משרד:
	התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

	יחידה מזמינה:
	המכון הגיאולוגי

	תאריך:
	14 ביוני 2016


אל: ועדת המכרזים 





הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ ספק חוץ

הבקשה מסתמכת על תקנה   3(29) /  3(31) (סמן את התקנה המתאימה) לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

	תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה)

	רכישת מכשיר ICP-OES מדגם Optima 8300מתוצרת Perkin Elmer

	המכשיר משמש לאנליזות כימיות של סלעים ומוצקים אחרים לאחר שעברו המסה בחומצות.

	המחיר כולל הובלה, התקנה, כיולים, הדרכה של 3 ימים  ושנתיים אחריות.

	

	



האם קיים בנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר?            כן       לא

סוג ההתקשרות: (סמן X במקום המתאים)

	     טובין
	  שירותים
	  ביצוע עבודה




	שם הספק:
	Perkin Elmer Israel LTD

	מספר הספק 
(ח.פ/ח.צ/ע.מ/מספר עמותה) 
	

	ספק זה הנו: 
	      ספק יחיד    
	 ספק חוץ 

	אומדן / שווי ההתקשרות:
	225,439.84  ₪  (כולל מע"מ)

	תקופת ההתקשרות: 
	שנתיים




נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ
(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים: 
1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה):

האמצעים שננקטו הם: שימוש באינטרנט למציאת ספקים נוספים של המכשיר, התכתבות ענפה עם הספק היחיד שהוא גם היצרן, שיחה עם הספק בנוכחות מספר חוקרים (הח"מ, דר' לודויג הליץ, דר' יהודית הרלבן,  שניהם לשעבר מנהלי אגף הגיאוכימיה). כמו כן נכח בשיחה יבגני זקון, מנהל המעבדות בהן המכשיר מהווה חלק חשוב ביותר. 
בנוסף נעשה שימוש בפורומים ייעודיים בנוגע למכשירים מסוג זה וזאת על ידי חוקרת אחרת, דר' נדיה טויטש, לה נסיון רב בשימוש במכשירים מסוג זה. בפורומים האלו ניתן למצוא ידע של משתמשים אחרים במעבדות מחקר.

2. ממצאי הבדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט את הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד/ספק חוץ):

ממצאי הבדיקה עולה שהמכשיר Optima 8300 הנידון הוא הטוב מסוגו עבורנו שכן הוא עונה על מספר צרכים חשובים של האגף ביניהם, איכות ויעילות ההפעלה, נוחות וקלות השימוש בו. המכשיר נמכר רק על ידי חברת פרקין אלמר ישראל.

3. נימוקים והערות נוספות:

תכונות ייחודיות למכשיר:
1. מדידה דואלית:
הטכניקה מאפשרת מדידה של דוגמאות המכילות יסודות בריכוזים גבוהים ויסודות בריכוזים מאוד נמוכים באותה המדידה ללא צורך במיהול הדוגמה, הגוזל זמן וכח עבודה רב. המדידה הרדיאלית מחד מאפשרת מדידה של הריכוזים הגבוהים והמדידה האקסיאלית מאידך את הריכוזים הנמוכים, וזאת בפשטות יחסית.
יתרונות המדידה הדואלית:
· זמן אנליזה מופחת
· מאפשר להתגבר על הפרעות מדידה
· ספי מדידה מינימלים נמוכים יותר
· יחס רקע לרעש טוב יותר
· רגישות טובה יותר

2. פטנט גז הגזירה:
· מוריד זיהומים של המערכת, מאפשר מדידות יותר מהימנות
· מוריד אפקטי מטריצה
· הליניאריות נשמרת על פני טווח רחב של ריכוזים ועל כן מידת המיהול אינה קריטית
· בליעה עצמית מופחת
· מאפשר הכנסת דוגמאות עם ריכוזי מלחים גבוהים (טוב למדידות של מים מלוחים כגון מי ים ומי ים המלח המהווים חלק נכבד מהיקף המדידות)

3. פטנט פלטות אינדוקציה – חלופה לסליל ההצתה המסורתי:
הפטנט של חברת פארקין אלמר לשימוש בפלטות אינדוקציה ליצירת הפלסמה, במקום סליל ההצתה במיכשור הישן, מאפשר שמירה על פלסמה יציבה יותר לאורך זמן. בנוסף הפטנט מביא לשימוש מופחת בגז הארגון - 8 ליטר לדקה במקום 13 ליטר לדקה (חיסכון המתבטא בכגליל ארגון בשבוע).
יתרונות:
· נוצרת פלסמה סימטרית. יתרון זה מתבטא בסיגנל יציב יותר
· מסוגל לעבוד בצריכת ארגון מופחתת של 8 ליטר לדקה
· אינו דורש קירור 
· חוסך טיפול שוטף ורכישת חלקים נוספים שיש להחליף לאחר שהתבלו

4. צילום הפלסמה באמצעות מצלמה:
האפשרות לראות את הפלסמה נותנת לאבחן תקלות בקלות. בנוסף, צילום הפלסמה על ידי מצלמה מאפשר לטכנאי שירות להסתכל עליה מרחוק ובכך לאבחן תקלות. יתרון זה יכול לחסוך הזמנת טכנאי שלא לצורך.

5. בקר זרימה מבוסס מסה:
תפעול המכשיר קל יותר שכן במכשיר האופטימה 8300 נעשה שימוש בבקר זרימה מבוסס מסה על מנת לשלוט בזרימה גזי הנבוליזציה, הגז התומך והגז ליצירת הפלסמה. היתרון של שיטה זו הוא בכך שניתן לכוון את הזרימה בצעדים נמוכים של 0.1 מליליטר לדקה.

6. שיטת הכנסת דוגמא:
כל החלקים להכנסת הדוגמא נמצאים על תושבת אחת אשר אותה ניתן להוציא בשלמותה, דבר המקל מאוד על תפעול המכשיר למדידה וכן על עבודות התחזוקה השוטפת.

7. תוכנה ייעודית לפענוח תוצאות המאפשרת זיהוי והתגברות על הפרעות ספקאראליות:
קיימות 2 הפרעות עיקריות במדידות אופטיות
· הפרעה אופטית ישירה
· רקע מורכב
במידה והתוכנה מזהה הפרעה ישירה, היא מסוגלת בעצמה למדוד קו פליטה נוסף של היסוד המפריע ולהפחית את הסיגנל שלו לפי פאקטור החסרה ידוע. זו דרך יעילה מאוד ומהירה מאוד להתגבר על הפרעות מדידה ישירות. 
כמו כן התוכנה מסוגלת להתגבר על הפרעות רקע קשות על ידיד שימוש במודל מתמטי להחסרת רקע, ללא שום פעולה נוספת הנדרשת על ידי המפעיל.
· נקודה זו חשובה שכן היא חוסכת במידת האפשר מדידות חוזרות של הדוגמא.

8. תוכנה יעילה יותר לטיפול במידע הנמדד:
התוכנה החדשה מאפשרת מדידה מהירה של כל אורכי הגל במקביל ללא צורך בזמן מדידה נוסף.
יתרון זה מאפשר גישה למידע אשר לא נכלל בשיטת המדידה הראשונה וחישוב מחדש ליסודות נוספים במקרה הצורך. התוכנה מבצעת את החישובים בצורה מהירה ומייצרת קבצים בעלי נפח קטן אשר לא מעמיסים על המחשב.

9. עיצוב חדשני של הגלאי:
העיצוב החדש של הגלאי מאפשר מדידה ברזולוציה גבוהה יותר וזמן מדידה מהיר יותר. הגלאי מסוגל למדוד באזור האולטרה-סגול ובאזור האור הנראה במקביל.

תכונות כלליות:
המכשיר צריך לפעול בעומס עבודה יום-יומי ולערוך מדידות על דוגמאות חומרים גיאולוגיים (סלעים, קרקעות) שעברו המסה בחומצות ונמהלו במים, או מים ממקורות גיאולוגיים שונים, במליחות יחסית גבוהה. 
במכשיר נמדדים בעיקר היסודות הראשיים אך גם יסודות מישניים ומספר קורט, ועל האנליזות להיות בדיוק גבוה ביותר (חלקים למליון).

מכיוון שבמכון הגיאולוגי מספר מכשירים מתוצרת פרקין אלמר, על המכשיר הנרכש להיות תואם לציוד קצה נוסף המצוי במעבדות הגיאוכימיות במכון הגיאולוגי מתוצרת פרקין אלמר כגון:
- דוגם אוטומטי 
- מתקן הקירור (צ'ילר)
- תוכנות הפעלה ועיבוד הנתונים
על המכשיר להיות חסכוני בשימוש בגז הארגון לעומת דגמים ישנים של מכשיר זה או מכשירים דומים של יצרנים אחרים.



לפי מיטב ידיעתי המכשיר היחידי שכולל את כל התכונות שהוזכרו לעיל אשר כולן בלעדיהן איין לצורך הפעולות שאותן נדרש לעשות לצרכי המחקר והעבודה שעבורו הוא נרכש, וגם יכול להתממשק באופן אופטימלי לפרקין אלמר הוא מכשיר מדגם Optima 8300 של פרקין אלמר.


חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,                                               
                            
	ד"ר נעמי פורת
	מנהלת האגף לגיאוכימיה וגיאולוגיה סביבתית
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