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	סידורי 
	הסעיף במכרז
	השאלה 
	תשובה

	1
	2.6, ס"ק 1
	האם עובי פח מגלוון של 2 מ"מ לפחות עונה על דרישתכם לארון המיכשור?
	כן, פח מגולוון בעובי 2 מ"מ עונה לדרישותינו.

	2
	2.10, ס"ק 4
	האם מערכת אגירה ושידור נתונים שמבצעת גם את הפונקציות של הבקר עונה על דרישותיכם?
	כן, זה עונה לדרישותינו.

	3
	2.11, ס"ק 1
	האם גובה מתקן של 0.5 מ' מעל רום פני מים מקסימלי צפוי עונה על דרישתכם?
	זה עונה לדרישותינו כל עוד אין פגיעה ביכולת החישן למדוד באופן אמין.

	4
	2.11, ס"ק 1
	בתחנות הידרומטריות לא מקובל לשנות את מפלס החיישן בשל הצורך לשמור בסיס מידע אחיד לנתונים ולמחקרים ארוכי טווח. האם ניתן להציע את מתקן התליה ללא גלגל כיוונון לשינוי הגובה?
	בהחלט, דרישה זו נכנסה בטעות אין צורך בגלגלת לשינוי גובה.

	5
	2.11, ס"ק 2

	עיגון מתקן תליה משני צידי הערוץ כרוך בעלויות גבוהות מאוד. לרוב ניתן למצוא אלטרנטיבה יעילה ולכן אנו מעריכים שמתקן זה לא ימומש. לפיכך מציעים לשקול ביטול האופציה למתקן העולה על 3 מ'.
	מקבלים את הערה, ומבטלים את הסעיף למתקנים שנדרשת התקנה של זרועה באורך של 3 מ' או יותר. במקרה זה לא נבחר בהתקנת חיישן מפלס מסוג רדאר כי אם באחד משני החיישנים האחרים שמייתרים התקנה זו. כלומר: אין צורך להגיש הצעת מחיר לסעיף 7 בנספח 19 (סעיף 4.1) . 

	6
	2.14, ס"ק 5
	האם תצוגת הנתונים באתר אינטרנט, בעל גישה ממכשיר טלפון נייד, וללא תצוגת LCD שמחוברת ישירות לחיישן, עונה על דרישתכם להצגת נתונים בתחנה?
	אופציה שכזו עונה לדרישותינו כל עוד תצוגת הנתונים מהאתר מידית

	7
	2.14, ס"ק 7
	האם מערכת אגירה ושידור נתונים שמבצעת גם את הפונקציות של הבקר עונה על דרישותיכם?
	כן, זה עונה לדרישותינו

	8
	2.19.2
	ברצוננו לוודא כי סעיף זה מתייחס לעבודות העפר והבטון להתקנת ארון המיכשור והתעלה בלבד.
	בהחלט, סעיף זה מתייחס לעבודות אלו בלבד

	9
	2.21.3, ס"ק 1
	מבקשים להבהיר שהאחריות אינה כוללת פגיעה בזדון, פגעי טבע וכוח עליון.
	הבקשה מתקבלת  

	10
	נספח מס. 19 ס"ק 4.1, פריט 6
	לא ניתן לבצע הערכה סבירה של מתקן מעל 3 מ' ומעוגן משני צידי הגדה ללא מידע נוסף הספציפי לאתר כגון: גובה, רוחב, תנאים סביבתיים, אפשרות גישה וצורך במתקנים מיוחדים. לרוב ניתן למצוא אלטרנטיבה יעילה שאינה כרוכה בעלויות מאוד גבוהות כפי שמתקן זה יעלה. אנו מבקשים לשקול מחיקת סעיף זה מהטבלה.
	כאמור כמו התשובה לשאלה 5, סעיף 7 מבוטל ואין צורך למלא אותו בנספח 19.


	11
	נספח מס. 19 ס"ק 4.1, פריט 12
	כמה תחנות כלולות במחיר המוצע כולל מע"מ ליחידת מידה אחת שעלינו להציע בסעיף זה?
	לצורך תמחור הכמות עבור סעיף 12 וגם 13 היא 5.




