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‏כ"ג תשרי תשע"ג
‏09 אוקטובר 2012
מכרז פומבי מספר_14/12  לבחירת מעבדת כיול חיצוני למערך ניטור אוויר (מנ"א)
קובץ הבהרה 

	שאלה 1 
	מהו הריכוז הנדרש לגזי כיול BTEX?

	תשובה 1
	לא הוגדר ריכוז נדרש מכיוון שספקי הגז משנים מעת לעת את הריכוזים. השאיפה לריכוז נמוך אך יותר חשוב הינו הדיוק של גז הכיול  והעקיבות למעבדה מוסמכת 17025 כפי שהוגדר בסעיף 3.3.1 

	שאלה 2
	מהו הריכוז הנדרש לגזי כיול מימן גופרי?

	תשובה 2
	לא הוגדר ריכוז נדרש מכיוון שספקי הגז משנים מעת לעת את הריכוזים. השאיפה לריכוז נמוך אך יותר חשוב הינו הדיוק של גז הכיול  והעקיבות למעבדה מוסמכת 17025 כפי שהוגדר בסעיף 3.3.1

	שאלה 3
	במסגרת המכרז נדרשת רמת דיוק של אחוז לגזי כיול של BTEX ומימן גופרי. לדעתנו, לא מסופקים גזי כיול הנ"ל ברמת דיוק זו.

	תשובה 3
	במידה ולא קיים המציע הזוכה יצטרך לאתר מספקי הגז הקיימים את הגז עם רמת הדיוק הנמוכה ביותר שקיימת.

	שאלה 4
	לאיזה איזומר של קסילן נדרש הכיול (M, O או P)?

	תשובה 4
	אין מגבלה לאיזומר של הקסילן ולהליך של הכיול כל עוד מרכיבי התערובות מוגדרים וידועים.

	שאלה 5
	 מהן הדרישות למכשיר כיול למערכת ניטור אבק (LOW VOLUME SAMPLER)?

	תשובה 5
	ראה סעיף 3.3.2 .מטרת סעיף זה הינה ביצוע בדיקות השוואתיות אמינות על כל המשמעיות הנגזרות מכך קרי ביצוע עם: ציוד אמין, מכויל, בעל עקיבות לאמות מידה מקובלות, מינימום של אי ודאות להליך הכיול ההשוואתי. במסגרת הדרישה  מהמציע לעמוד בהליך בנוסף בתנאי הסף המקצועיים 

	שאלה 6
	מהי הערכתכם הכמותית לתדירות הישיבות אשר תתקיימנה במנהלת מנ"א?

	תשובה 6
	בממוצע אחת לחודש.

	שאלה 7
	נבקש הנחיה מפורטת יותר לדרישתכם בנספחים 15 ו- 16.

	תשובה 7 
	ראה סעיף 9.2.5 וסעיף 9.2.6 , לעניין הנספחים יינתן ניקוד בהתאם למה שיוצג.

	שאלה 8 
	סעיף 3.1 עמוד 2 אבקשכם להחליט או לשנות את מבנה הצעת המחיר בהתייחס לכמות מכשירי הניטור אשר צריכים לעבור כיול ע"י הזוכה. ברור שבמידה וכמות המכשור תרד ב- 75% תהייה השלכה ישירה על הצעת המחיר, לכן אבקשכם לחלק את הצעת המחיר לשני חלקים: חלק ראשון מחיר עבור כיול של 25% מהציודים בלבד, חלק שני מחיר של תוספת של 75% ציודים לכיול.

	תשובה 8
	אין שינוי בנוסח הסעיף.

	שאלה 9
	כיצד המשרד יכול להחליט לבצע בעצמו את הכיולים באמצעות ספק התחזוקה כאשר החלטה זו רומסת את עקרונות ניגוד העניינים המתוארות בסעיף 13 עמוד 13 כדלהלן:
· סעיף 13.1.2 "מציע המגיש הצעה במסגרת מכרז זה לא יוכל להשתתף במכרזים לאספקת מכשירים / ציוד אחר למנ"א ו/או למערכי ניטור אחרים בהם יבצע כיול, במידה שיפורסמו במהלך תקופת ההתקשרות במסגרת מכרז זה"  הרי ספק התחזוקה שזכה במכרז האחרון גם מספק מכשירים וציוד אחר למנ"א במהלך תקופת ההתקשרות.
· סעיף 13.1.3 "מציע המספק שירותי תחזוקה למכשירים הקיימים במנ"א/ ו/או למערכי ניטור אחרים במועד הגשת ההצעה לא יוכל להגיש הצעתו במסגרת מכרז זה" הרי ספק התחזוקה שזכה במכרז האחרון מיועד לבצע כיול ל- 75% מהמכשור ההיפך המוחלט מדרישת ניגוד העניינים כמובן שספק התחזוקה הנוכחי גם נותן שרות למערכי ניטור אחרים (דרישה תמוהה) ועל כן אסור להגיע למצב שבו ספק התחזוקה הנוכחי יבצע כיול בניגוד לסעיף 13 הדן באיסור פעולה מתוך ניגוד עניינים.

	תשובה 9
	ספק התחזוקה מבצע גם כיום כיול פנימי שוטף למכשירים.

המשרד רשאי להחליט לבצע כיול חיצוני רק למדגם מתוך המכשירים.
מטרתה העליונה של מנ"א לעניין שאלתך הינה לבצע כיול חיצוני ופנימי  למכשור, שיעשה על ידי מעבדה  שהינה מוסמכת ISO 17025 לפיכך מנ"א מעדיפה לקבל עקיבות(להסמכה שלה) ממעבדה אחת שהינה מוסמכת ולשמור לעצמה את הזכות לעשות עוד 25% מהכיולים שמוגדרים כחיצוניים ממעבדה חיצונית ובלתי תלויה אשר תוכל גם לבדוק מדגמית את ספק התחזוקה. 

	שאלה 10
	סעיף 13.1.2 "מציע המגיש הצעה במסגרת מכרז זה לא יוכל להשתתף במכרזים לאספקת מכשירים / ציוד אחר למנ"א ו/או למערכי ניטור אחרים בהם יבצע כיול, במידה שיפורסמו במהלך תקופת ההתקשרות במסגרת מכרז זה" ראשית צריך לשנות את הסעיף לזוכה במכרז ולא מציע.
 בנוסף מדוע זוכה במכרז זה יהיה מנוע מלספק מכשירים או ציוד אחר למערכי ניטור אחרים? איסור לא הגיוני בעליל אבקשכם להסירו. 
כמובן שבחינה מדוקדקת תגלה שהאוניברסיטה העברית בירושלים אשר זכתה במכרז הקודם לבדיקת הכיולים בתחנות מנ"א הייתה חלק מהקבוצה שזכתה וספקה את מערך מנ"א ביחד עם חברת ח.מר, ו- אי. אנ. פי סי ולמעשה בקרה את השותף שלה בהקמת המערכת דבר אשר מהווה ניגוד עניינים ברור. בנוסף מדוע יש איסור לספק ציוד אחר אשר אינו עובר כיול ע"י הזוכה? אבקשכם להסיר את האיסור למכירת ציוד אחר למשרד לאיכות הסביבה וכל ציוד שהוא למערכי ניטור אחרים.

	תשובה 10
	1.  הסעיף יתוקן כך שהמגבלה תחול על הזוכה ולא על כל מציע.

2. המגבלה על אספקת ציוד למערכי ניטור אחרים מטרתה למנוע ניגוד עניינים במקרה בו המשרד יממש את סעיף 4.6.

3. המצב ההיסטורי המפורט בשאלה אינו רלוונטי. המשרד רשאי לשנות את נהליו ועושה זאת לאור הגדרתו כאחראי על כלל מערכי הניטור בארץ (מתוקף חוק אוויר נקי) וכחלק מהיערכותו להסמכה לתקן 17025 ומעוניין בקבלת שירותי כיול חיצוני אובייקטיביים וללא כל חשש לניגוד עניינים כלשהו.
4.ראה סעיף 2 לתשובה 10.

	שאלה 11
	סעיף 13.1.3 "מציע המספק שירותי תחזוקה למכשירים הקיימים במנ"א/ ו/או למערכי ניטור אחרים במועד הגשת ההצעה לא יוכל להגיש הצעתו במסגרת מכרז זה" מדוע מציע המספק שירותי תחזוקה למערכי ניטור אחרים מנוע להגיש הצעה במכרז זה. המשרד לאיכות הסביבה דרש ב- 12/12/2010 מחברות אשר עוסקות במכירה ושרות של ציוד ניטור אוויר לעבור הסמכה לתקן ISO-17025 לכיול מכשירי ניטור אוויר ולמעשה מנסה לחסום חברות אשר נמצאות בתהליך הסמכה מתקדם מאוד ויתכן שיקבלו הסמכה בחודשיים הקרובים מלהשתתף במכרז זה. כמובן שהמניעה מספק התחזוקה של מנ"א מלהשתתף במכרז זה ברורה ונכונה ואף צריכה להישאר כך ללא העברת 75% מהציוד לכיול על ידם.
אבקשכם לשנות סעיף זה ולהוריד את התוספת "מערכי ניטור אחרים".

	תשובה 11
	המגבלה על אספקת שירותי תחזוקה למערכי ניטור אחרים מטרתה למנוע ניגוד עניינים במקרה בו המשרד יממש את סעיף 4.6.
הדרישה לבקשה להסמכה לתקן ISO-17025 מחברות אשר עוסקות במכירה ושרות של ציוד ניטור אוויר רציף על פי השיטות הרלוונטיות נועדה ליישר קו עם הגופים המנטרים הנוספים בנוסף למנ"א וליצור עקיבות למדידות באמצעות החברות המתחזקות את מערכי הניטור.

	שאלה 12
	סעיף 3.3.2.1 לדעתנו דוגם האבק בנפח נמוך צריך להיות מכוייל תחת הסמכה במעבדה מוסמכת ISO 17025 .

	תשובה 12
	ראה תשובה מספר 5

	שאלה 13
	סעיף 3.3.3 "כיול ציוד למדידת פרמטרים מטאורולוגים – יבוצע בהתאם להנחיות השמ"ט והנחיות היצרן:" בבדיקה שעשינו התברר שלשרות המטאורולוגי אין כל הנחיות לכיול הציוד למדידת פרמטרים מטאורולוגים המצוי בתחנות מנ"א אי לכך היינו ממליצים לשנות סעיף זה לביצוע כיול בהתאם להנחיות ה- EPA ו/או    WMO  ארגונים אשר מפרסמים הנחיות לכיול, רכישה והצבה של מדידים מטאורולוגים  ובהחלט ניתן להשתמש בהנחיותיהם.

	תשובה 13
	הסעיף יתוקן לנוסח הבא :

סעיף 3.3.3 "כיול ציוד למדידת פרמטרים מטאורולוגים – יבוצע בהתאם להנחיות: השמ"ט, היצרן במידה ואכן לא קיימות הנחיות יבוצע לפי וגופים בינלאומיים כגון : EPA  ואו WMO לאחר קבלת אישור המשרד לנוהל הכיול.

	שאלה 14
	3.3.3.1 " כיול וכוונון המכשירים יבוצע במעבדה מוסמכת לתקן 17025" כיום אך ורק מדי טמפרטורה ולחות ניתן לכייל במעבדה מוסמכת 17025 האם שאר המדידים ניתנים לכיול במעבדת הזוכה ובמידה ותהיה מעבדה מוסמכת 17025 לשאר המדידים יבוצע הכיול במעבדה המוסמכת?

	תשובה 14
	בהחלט כן, כמו כן רשאית המעבדה הזוכה לקבל שירותים אלו באמצעות מעבדה אחרת\גורם אחר  ראה סעיף 3.3.3.1

	שאלה 15
	המשך לסעיף 3.3.3.1 היות והעיסוק העיקרי של מנ"א הוא מדידת איכות אוויר תמוה שאין דרישה לביצוע כיול מכשירי הניטור במעבדה מוסמכת במידה ותהייה קיימת בתקופה הקרובה.

	תשובה 15
	שאלה לא ברורה. מגיש ההצעה נדרש להיות מעבדה מוסמכת ורק הוא רשאי לבצע את כיול הציוד האנליטי.

	שאלה 16
	המשך לסעיף 3.3.3.1 חברתנו בתהליך מואץ לקבלת התקן ISO-17025 למכשור ניטור אוויר וטמפרטורה, מיד לאחר מכן נוציא הסמכה לשאר המדידים המטאורולוגים אבל בתצורה של מכרז זה המשרד לאיכות הסביבה מונע מאתנו שרותי כיול ע"י הכנסת חסמים בתצורת ניגוד עניינים, אבקשכם להסיר חסמים אלו.

	תשובה 16
	ראה סעיף 3.3.3.1 
"...במידה שלא ניתן לבצע כיול במעבדה מוסמכת, נדרש הספק לקבל את אישור המשרד המשרד מראש ובכתב  לביצוע כיול באמצעות מעבדה אחרת/גורם אחר."
בנוסף ראה תשובה 14 .

	שאלה 17
	סעיף 3.3.6.1 כיול מהירות וכוון צריך להיות לפי נהלים בינלאומיים כגון EPA ו- WMO אתם מציינים שהכיול מבוצע כיום ע"י החברה לניהול משאבי סביבה למעשה במקרה זה חרגתם שוב מהגדרות ניגוד עניינים אשר בסעיף 13! היות ומדובר בספק הציוד, בנותן התחזוקה לציוד בתקופת האחריות ובמכייל הציוד? כמו כן חשוב לציין שלחברה זו אין עדין ISO-17025. אבקשכם לשכתב מחדש את כל הסעיף הנוגע לניגוד עניינים.

	תשובה 17
	אין שינוי בנוסח הסעיף.
ראה סעיף 3.3.3.1.

	שאלה 18
	סעיפים 3.3.7 ו- 3.3.8 בהמשך לדעתנו כיול מד הגשם והקרינה הגלובאלית צריך להיעשות לפי התקן שנכתב ע"י ה- EPA ו/או WMO.

	תשובה 18
	ראה תשובה לשאלה 13

	שאלה 19
	סעיף 11 מנגנון קנסות- עקב המצאות מנ"א בתהליך הסמכה של ISO-17025  ומחויבותה לכייל את הציודים שברשותה ע"י מעבדה מוסמכת ISO17025 אבקשכם להחמיר ו לבטל את ההסכם עם החברה הזוכה במידה ולא הוסמכה תוך שנה ויש חברות אחרות מוסמכות במשק הישראלי. כמובן בתלות בניגוד העניינים.

	תשובה 19
	אין שינוי בנוסח הסעיף.
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