משרד החקלאות ופיתוח הכפר
מינהל המחקר החקלאי / מרכז וולקני
המחלקה למכרזים
טל': 03-9683774   פקס: 03-9683795     דרך המכבים ת.ד. 6 בית דגן 50250
*****************************************************************************
                                                                                                                                                         תאריך:     5.12.2012
תשובות לשאלות הבהרה

בעת הגשת ההצעה על הספק להגיש כחלק מהצעתו את מסמך השאלות והתשובות חתום על ידו.

מכרז מס': 28/2012

נושא: _אספקה והתקנת ריהוט מעבדות בכל יחידות מינהל המחקר החקלאי 

מועד אחרון להגשה: 17/12/2012   (עד השעה 12:00)

 * הטופס מפורסם באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי  שכתובתו:      http://www.mr.gov.il/purchasing
 * הטופס מפורסם באתר האינטרנט של המינהל שכתובתו:         http://www.agri.gov.il/he/pages/799.aspx
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	ישנו תיקון לסעיפים הללו : רוחב (עומק) ארוניות השטיפה בשני הסעיפים תוקן ל – 85 ס"מ (במקום 75 ס"מ במקור) 
	1.  האם ישנם עדכונים למפרט  הטכני? 


	03.007
03.008 

	כל הפרקים\סעיפים של שולחנות עבודה וישיבה עם פלטות עץ פורמייקה יהיו עשויים מסנדוויץ . 
	2. ממה עשויה פלטת העץ בשולחנות הפורמייקה? 


	01.006-010
02.009-013
02.018-022
04.001-006
05.001-006

	בשולחנות רגילים (פורמייקה) קנטים יהיו מ פי וי סי  בשולחנות ניידים (פינות מעוגלות) יהיו עשויים מדופן עמידה לפגיעות מכניות.  
	3. ממה עשויים הקנטים של שולחנות הניידים? 


	04.001-005

	ארוניות שירות יהיו: במקרה של דלת פתיחה מגירה עליונה ודלת פתיחה (כנף) תחתונה.  במקרה של מגירות : ארבע מגירות (בנויות) בשני המקרים גוון של מגירה עליונה בצבע של קישוט , בכל המקרים מגירה עליונה תהיה ניתנת לנעילה.  
	4. האם ישנן ההנחיות לארוניות שרות? (מתחת לשולחנות)


	07.001-005

	[bookmark: _Hlk261425092]שולחן עבודה מרכזי כולל בתוכו כחלק מובנה גם תעלות חשמל משני צדדיו מותקן קומפ'  בגובה (רוחב) מינ' של 120 מ"מ , (מתחת למדף תחתון) עשויות אלומיניום צורני בגוון של אנודייז טיבעי. 
	5. תעלות חשמל פי וי סי או אלומיניום? 


	01-001-010
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	1. א – מעמד המתכת עליון יכלול עמודים עם חלל פנימי ומכסה תואם (לוח אמצע) להעברת אספקות.                    1.ב כל אפשרות ראויה של התקנת מדפים או כל אחסון אחר. (כולל אופציה של התקנת ארון)                               ב. הכוונה היא לשני מדפים בגובה(ארבע לעמדה)              ג. מאחר והשאלה עלתה ונענתה בשאלה מס' 5 בדף ראשון (שאלות בפגש) כאמור: עשויות אלומיניום צורני בגוון של אנודייז טיבעי.                                                    ד. מחיר המערכת כולל גם את התשתית לתעלות החשמל בין העמודים.  
	1.   א.  האם מעמד המתכת עליון תואם כולל:     1 .א עמודים עם חלל פנימי ומכסה תואם להעברת אספקות?                                                1.ב מערכת חריצים מובנת לגמישות בתליית מדפים או כל אחסון עליון?                                    ב. האם הכוונה ל 2 מדפים בגובה (4 לעמדה) או הכוונה ל 2 מדפים שורה אחת בגובה?                   ג. האם  תעלת החשמל היא תעלה צורנית עשויה אלומיניום משוך בגמר איבוק אפוקסי?              ד. האם מחיר המערכת כולל את התשתית לתעלות חשמל בין העמודים?
	01.001-010

	2. הכוונה היא:                                                                א. לארונות עצמם מותקנים על גבי העמדה האמצעית בזיכוי המדפים. 


	2. תוספת לשולחן עבודה מרכזי להתקנת ארונות עליונים.                                                  א. האם מחיר הסעיף כולל את הארונות עצמם המותקנים מ 2 צידי העמדה בזיכוי המדפים? או הכוונה רק למערכת המתלים?
	06.007-008

	3. לגבי התוספת הן לתעלות חשמל והן לסעיפים            02.006-007 (בפרק שולחנות עב' צד) תוספת ללוח גב. הכוונה היא: שהתעלות חשמל (כולל התקנה קומפ') יתומחרו כחלק בלתי נפרד מהיחידה של שלוחן אמצעי . הסעיף הנ"ל בא לפתור לי בעיה של תוספת למעבדה קיימת, אם ישנו שולחן קיים ואני מתקין לצידו שולחן חדש , ואזדקק להתאמה ארצה להוסיף לשולחן הקיים תעלה נוספת. כנ"ל לגבי תוספת ללוח גב: לוחות גב הם חלק בלתי נפרד משולחנות העבודה – צד (או ישיבה) אך במקרים שאזדקק להתאמה וארצה להוסיף לשולחן קיים לוח גב כתוספת לשם כך בא הסעיף האמור.  


	3. תוספת לתעלות חשמל. האם מחיר הסעיף כולל רק את התעלה מאלומיניום משוך בגמר איבוק אפוקסי קלוי בתנור? 
	06.012 

	

בעת הגשת ההצעה על הספק להגיש כחלק מהצעתו את מסמך השאלות והתשובות חתום על ידו.







