

הנדון: שאלות הבהרה למכרז מס' 60/2019 לרכישת מכשיר לעיבוד רקמות עבור המעבדה המרכזית לבריאות דגים – ניר דוד

	סידורי
	הסעיף במכרז
	השאלה 
	תשובות

	1
	סעיף 1.2.3.1.2
	מבוקש לתקן – אישור CE או אישור FDA
	ההצעה מתקבלת. מפרט המכרז ישונה בהתאם ויפורסם שנית במערכת המנו"ף. הזוכה במכרז יידרש להציג אישור מבין 2 החלופות CE או FDA.

	2
	סעיף 4.2.2
	מבוקש להוסיף לאחר המילים "(תת פרק – תנאים טכניים)" את המילים "למעט כמפורט להלן".
	ההצעה מתקבלת. מפרט המכרז ישונה בהתאם ויעודכן במערכת המנו"ף.

	3
	מפרט טכני
סעיף א
	מבוקש לתקן- לפחות 12 עמדות (הכוללות מיכלי ריאגנטים + פרפין)
	ההצעה מתקבלת. מפרט המכרז ישונה בהתאם ויעודכן במערכת המנו"ף. 

	4
	מפרט טכני
סעיף ב
	מבוקש לתקן ל- מיכלים עשויים פלסטיק או מכלים עשויים אלומיניום. קיבולת כל מיכל לפחות 1.8 ליטר.
	ההצעה מתקבלת. מפרט המכרז ישונה בהתאם ויעודכן במערכת המנו"ף. 

	5
	מפרט טכני
סעיף ג
	מבוקש לתקן ל - סל עשוי מתכת עם קיבולת של לפחות 100 קסטות בכל הרצה.
	ההצעה מתקבלת. מפרט המכרז ישונה בהתאם ויעודכן במערכת המנו"ף.

	6
	מפרט טכני
סעיף ד
	מבוקש לתקן - עד 240 volt
	ההצעה מתקבלת. מפרט המכרז ישונה בהתאם ויעודכן במערכת המנו"ף.

	7
	מפרט טכני
סעיף ו
	מבוקש לתקן – גודל המכשיר לא יחרוג מגובה של 132 ס"מ מהרצפה, רוחב של 60 ס"מ, אורך 71 ס"מ.
	סעיף ו' במפרט הטכני ימחק מהמפרט ולא תהיה דרישה לגודל מכשיר. מפרט המכרז ישונה בהתאם ויעודכן במערכת המנו"ף. 

	8
	מפרט טכני
סעיף יג
	מבוקש לתקן – מכלים לחימום הפרפין, עם או בלי כבל שמתחבר ישירות למכשיר.
	ההצעה מתקבלת. מפרט המכרז ישונה בהתאם ויעודכן במערכת המנו"ף.

	9
	מפרט טכני
סעיף יד
	מבוקש לתקן – הסל שמחזיק את הקסטות יישאר יציב תוך כדי מילוי וריקון בטוח של הראגנטים.
	ההצעה מתקבלת. מפרט המכרז ישונה בהתאם ויעודכן במערכת המנו"ף.

	10
	מפרט טכני
סעיף טו
	מבוקש לתקן – הגדרות בטיחותיות בעת הפסקת חשמל: בעת הפסקת חשמל תינתן התראה וסטטוס מעקב עבור הדוגמא.
	ההצעה מתקבלת. מפרט המכרז ישונה בהתאם ויעודכן במערכת המנו"ף.

	11
	מפרט טכני
סעיף טז
	מבוקש לתקן – למכשיר המוצע 9 תכניות לפחות.
	מפרט המכרז ישונה והזוכה ידרש להציג מכשיר המציע 5 תכניות לפחות. 

	12
	מפרט טכני
סעיף כג
	מבוקש להוסיף – בשולחן מסתובב להעמסה קלה ונוחה באם נדרש במידה ואין גישה נוחה לחלקו האחורי של המכשיר.
	ההצעה מתקבלת. מפרט המכרז ישונה בהתאם ויעודכן במערכת המנו"ף.

	13
	מפרט טכני
סעיף כה
	מבוקש לתקן – לפחות 10 מכלי ריאגנטים בנפח של 1.8 ליטר לכל הפחות.
	ההצעה מתקבלת. מפרט המכרז ישונה בהתאם ויעודכן במערכת המנו"ף.

	14
	מפרט טכני
סעיף כו
	מבוקש לתקן – לפחות 2 מכלי פרפין מחוממים עשויים מתכת, בנפח של 1.8 ליטר לכל הפחות.
	ההצעה מתקבלת. מפרט המכרז ישונה בהתאם ויעודכן במערכת המנו"ף.

	15
	
סעיף 7.1
	מבוקש להוסיף את המילים "ע"פ דין" לאחר המילים "ישא באחריות"
ואת המילים "בכפוף לפס"ד חלוט" לאחר המילים "להם כאמור".
	ההצעה עבור הוספת המילים "ע"פ דין" מתקבלת והמכרז ישונה בהתאם. 
ההצעה להוסיף את המילים "בכפוף לפס"ד חלוט" אינה מתקבלת והמכרז לא ישונה מנוסחו בעניין זה. 

	16
	
עמ' 8.1
	מבוקש למחוק את הדרישה לקיום ביטוח עבודות קבלניות מאחר שאינו רלבנטי למכרז
	ס' 8.1 בנספח ההסכם הינו סעיף הצהרתי לפיו על הזוכה להעמיד ביטוחים עבור תחומי פעילותו לפי העניין. ככל וביטוח עבודות קבלניות אינו רלבנטי בהתאם לשירותים הנדרשים במסגרת מכרז זה, הרי שאין חובה להעמיד ביטוח זה כאמור. 

	17
	
סעיף 11.2
	מבוקש שביטול ההסכם עקב הפרה יסודית יהיה לאחר שניתנה לזוכה הודעה בכתב וניתנו לו 14 ימים לתיקון ההפרה.
	ההצעה אינה מתקבלת.
המדובר בסעיפי הפרה יסודית, בהם המשרד שומר לעצמו את הזכות להפסיק באופן מיידי את ההתקשרות ללא צורך במתן הודעה מוקדמת ומתן הזדמנות לתקן את ההפרה. 
ההצעה המובאת בשאלה מתאימה להפרה של הסעיפים הלא יסודיים, כפי שנקבע בס' 11.3 להסכם, בהם ניתנת ההזדמנות לספק הזוכה לתקן את ההפרה תוך 15 ימי עבודה.  

	18
	1.2.3.1.1

	בטווח השנים שציינתם: 2016-2019 מכרנו 3 מכשירים:  לחברה ברחובות, אחד נשלח למעבדה באפריקה (למעשה 2, אבל שנה קודם ☺) ועוד אחד למכון הביולוגי.
האם תוכלו לאשר לנו את מועמדותינו במכרז, לאור הנתון הנ"ל?
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	טווח השנים בסעיף 1.2.3.1.1 ישונה ל 2015-2019. המכרז יעודכן בהתאם ויפורסם שנית במערכת המנו"ף.
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