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	1. – ראני/תומר
2. אין צורך בנספח ביטוח.
	1. אנו מתכוונים לתת הצעה עבור מכשיר RT-PCR. מדוע נדרש כתב ערבות ביצוע הרי מדובר על אספקת מכשיר ולא על אספקה שוטפת של חומרים ו/או שירותים.
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