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דרישות למכרז לרכישת אינקובטור CO2

1. נדרשת הצעת מחיר לרכישת אינקובטור CO2 בכמות של 18 יחידות.

 הבהרות: 

· כל דרישה במכרז מהווה דרישת סף למעט דרישה המוגדרת כיתרון או עדיפות.

· הצעה אשר לא תלווה בקטלוגים מפורטים ומודגשים והבהרות בהתאם לכל דרישה פרטנית במכרז תיפסל על הסף.
· כל דרישת סף מחייבת התייחסות- אם במתן התחייבות בכתב, במענה באמצעות חומר יצרן או במתן הסבר ברור ומפורט. הצעה אשר לא תכיל התייחסות כתובה לכל דרישת סף, תיפסל.
· תוקף המכרז 5 שנים.
· יש לספק מספר טלפון וכתובת מייל לטובת שאלות והבהרות.
2. להלן הדרישות מהמערכת:

1. מבנה ופירוט רכיבי המערכת:
· נפח מינימלי של 150 ליטר.

· לפחות 3 מדפים מתכווננים.

· המערכת המוצעת תכלול פילטר HEPA  inlet (class 5). אינטגרלי לסינון האוויר הנכנס.
· המערכת תכלול פתח ייעודי עם סנסור טמפרטורה PT-100 ומתמר 4-20mA נפרד להתחברות למערכת הבקרה המרכזית לטובת ניטור טמפרטורה. 
· דרישת יתרון משמעותי: מערכת הכוללת מיכל מים (בקרת לחות) פנימי מכוסהRecessed covered humidify pen    עם יכולת ניקוז חיצוני של המים במגש למיכל איסוף חיצוני סגור. ניתן להציע יותר מדגם אחד במסגרת המכרז.
· הכנה לחיבור האינקובטור למערכת בקרת מבנה להתראות ותקלות דרך serial RS232 interface.
· ההצעה תכלול כאופציה תוספת מעמדים עשויים מנירוסטה מלוטשת להצבת האינקובטורים זה על גבי זה (סטנד עם גלגלים להזזה לניקיון החדר וסטנד ביניים לאינקובטור עליון).
הערה: יש להציע המעמדים בהצעת מחיר נפרדת. מימוש לשיקול בית החולים.
2. חובה פונקציה ל-self-sterilization סטריליזציה באוויר יבש. התהליך לא ידרוש פירוק או הסרת רכיבים.
3. וויסות אספקת CO2 בתחום 0-20% ברזולוציה של ±0.1%.
4. וויסות טמפ' בתחום Ambient+7˚C - 50˚C לפחות.
5. יש לציין מספר אירועים או זמן אחסון History log לפרמטרים הנמדדים. יינתן יתרון לנתון המקסימלי.
6. אופציה לאספקת פרוטוקולים וביצועIQ, OQ  (Installation and Operational Qualification) בשטח. יש לספק האופציה בהצעת מחיר נפרדת.
7. זינה חשמלית 230V/50Hz.
3. ההצעה למכרז תהיה לדגם המתאים בגרסתו האחרונה והחדישה ביותר.

4. הדגם המוצע נבדק ע"י צוות המעבדה ונציג יח' המחשב על מנת לבדוק התאמתו לייעוד הנדרש.  

5. ההצעה תכלול את כל הרכיבים הדרושים להפעלת המערכת באופן מלא. הצעה אשר לא תכלול את כל הציוד הנדרש להפעלה מלאה של המכשיר תיפסל, במידה ויתברר לאחר סיום המכרז כי לא הוצע פריט הנדרש להפעלה מלאה של המערכת, הפריט יסופק על ידי נציג היצרן ללא תוספת עלות.

6. יש לציין תקנים בינלאומיים בהם עומד הדגם המוצע ולצרף אישור מכון אובייקטיבי לעמידות בהם. על הדגם המוצע לעמוד בתקן CE.
7. יש להגיש אישור על עמידות הדגם המוצע בתקן בטיחות חשמלית למכשור אנליטי בהתאם לתקן הבינלאומי IEC 61010 למכשור המשמש למדידה, בקרה ומכשור מעבדתי.
8. ליצרן סוכן מקומי, בעל ניסיון מוכח של לפחות שנתיים בתחום והמסוגל לגבות בידע, בשרות ובחלפים, בהתאם לכללי המקצוע הטובים ובלוח זמנים סביר.

9. תסופק ספרות כמפורט להלן:

א.  ספר הפעלה בכמות 2 יח' לכל מרכיבי הדגם המוצע.

ב.  ספר שרות מסוג SERVICE MANUAL בכמות 1 יח' לכל מרכיבי הדגם המוצע.

10. על היצרן באמצעות נציגו להתחייב למתן הדרכה, הן לצוות הרפואי של ביה"ח תוך השתתפות בפועל במספר הפעלות ראשוניות על מנת להבטיח שימוש ואחזקה נכונים בדגם המוצע.

11. על היצרן באמצעות נציגו להתחייב למתן הדרכה טכנית לצוות (טכנאי אחד או שניים) הנדסה ביו-רפואית ברמת טכנאי יצרן. ההדרכה לא תבוצע על מכשור בבעלות ביה''ח. 
12. על היצרן באמצעות נציגו להתחייב להתקנה מלאה באתר בהתאם לסעיף 2ז'.

13. יש להגיש שמות ממליצים בארץ לדגם המוצע תוך פירוט שמותיהם ומס' הטלפון, שם ביה"ח בו מצוי הדגם המוצע ותקופת השימוש בו.

14. יש לציין תקופת אחריות מרבית כוללת לחלפים ולעבודה מיום תחילת השימוש בפועל בביה"ח ולא מיום קליטתו במחסני ביה"ח (תקופת האחריות המינימלית לא תפחת מ-24 חודשים). האחריות תינתן על המערכת המוצעת בהתאם לדרישות מכרז זה ותכלול את כל הרכיבים והאפליקציות אשר נדרשו והוצעו.
15. תקופת האחריות תחל לאחר תקופת ניסיון בה תבחן פעולת המכשיר כיחידה אינטגרטיבית אחת, בעבודה אופרטיבית מלאה בהתאם לדרישות מכרז זה ולהתרשמות מנהל המעבדה. 
תקופת הניסיון תחל מיום הפעלת המכשיר במעבדה כיחידה אינטגרטיבית אחת בעבודה מלאה, ותסתיים ע"פ החלטת מנהל המעבדה אצל המזמין, אך לא תעלה על חודש ימים. 

במשך תקופת הניסיון ייתן הספק שירות מלא למכשיר בתנאי תקופת האחריות וע"פ הסכם השירות.
16. במידה ותיווצר תקלה במערכת המונעת את הפעלתה בתקופת האחריות, על היצרן באמצעות נציגו להחליף מידית את המכלולים הפגומים או להציב מכשור חלופי. יש להתחייב לזמן אספקת חלפים ולזמן אספקת מכשיר חלופי במסגרת מכרז זה.
17. היצרן באמצעות נציגו, יתחייב לבצע את כל הטיפולים המונעים התקופתיים בתקופת האחריות ובתקופת השירות בהתאם להנחיות היצרן ובתדירות הנדרשת. אי ביצוע טיפול מונע כלשהו בזמן, יגרום להארכת תקופת האחריות או השירות בפרק הזמן האקוויוולנטי. 

18. ההצעה תכלול רשימת חלקי חילוף עיקריים לדגם המוצע (בלאי ותקלות נפוצות). הרשימה תכלול עלויות.

19. ההצעה תכלול פירוט הצעת/דרישת היצרן לטיפולים ובדיקות תקופתיות בליווי העתק דרישת היצרן.

פירוט זה יכלול עלויות הציוד הנדרש: ציוד בדיקה, מחשב נייד (יש לציין נתוני מחשב ומערכת הפעלה), חלפים לטיפול וכו'. 

בנוסף, יש לפרט עלות הביצוע באמצעות טכנאי נציג היצרן אשר יכלול עלויות חלפים ושעות עבודה.
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אמות המידה לבחירת ההצעה יהיו כדלקמן:

1.
עלות





70%

2.
חוו"ד משתמש קצה




30%
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