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	משרד:
	משרד האנרגיה

	יחידה מזמינה:
	המכון הגיאולוגי

	תאריך:
	23/7/2019


אל: ועדת המכרזים 
הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ ספק חוץ
הבקשה מסתמכת על תקנה(  3(29) / ( 3(31) (סמן את התקנה המתאימה) לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

	תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה)

	במסגרת הערכת סיכונים שהמכון הגיאולוגי מוביל בתחום גלישות מדרון ביבשה ובים, נדרש מכשיר לאפיון וחקר קרקעות וסלעים רכים, אשר נדגמים באזורים המועדים לגלישות. המכון הגיאולוגי מוביל ויוביל בשנים הקרובות שלשה פרוייקטים גדולים הממומנים על ידי המדינה ובכל אחד מהם לנושא גלישות המדרון חשיבות רבה: מיפוי סיכונים ברזולוציה גבוהה באזור מתלול צורים, סיכונים גיאולוגיים בקרקעית הים התיכון, ופרוייקט ים המלח.
לצורך אפיון וחקר גלישות מדרון נדרש מכשיר לגזירה סיבובית המאפשר לחיצה וגזירה של קרקעות וסלעים רכים (למשל: חול, חוואר, חרסיות וכו') בתא סגור. המכשיר יאפשר החלקה במהירויות משתנות ולמרחק בלתי מוגבל תחת מאמצי לחיצה התואמים את אלו הקיימים בבסיס גלישות. באמצעות המכשיר יאופיינו החומרים הטבעיים בתנאי מעבדה המדמים ככל הניתן את התנאים הטבעיים בגלישה, משלב הכשל הראשוני של המדרון (המעבר ממצב סטטי לתחילת תנועה), דרך תנועת מסת החומר שגולש במסלול ההרס (החלקה במהירויות גבוהות ולמרחקים גדולים) ועד לעצירתו הסופית. 

מהסיבות המפורטות לעיל על המכשיר לעמוד בתנאי המפרט הבאים:
מפרט טכני למכשיר
פעולת מכשיר בסיסית
גזירה סיבובית
כמות החלקה  (מספר סיבובים)
אינה מוגבלת
מימדי מכשיר (DxW)
מכשיר שולחני שגודלו המרבי (60x80 cm)
משקל (kg)
<150
סיבוביות
דו כיוונית, עם ונגד כיוון השעון
מהירות סיבובית מקסימאלית (rad/s)

≥500
מהירות סיבובית מינימאלית (rad/s)

≤0.01
כוח נורמלי מקסימלי (kN)
≥2
מאמץ נורמלי מקסימלי (MPa)

≥0.1
מומנט כוח (Nm)
≥2.5
חיבורים חיצוניים

שקע יציאה לסיגנל אנלוגי (TTL pulse triggering)
נפח מירבי לתא ניסוי (מוגבל על ידי מימדי גוף המכשיר) 

קוטר (cm)
≥30
גובה (cm)
≥8
תא טבעתי לחומר הנבדק
חומר
פלדת אל חלד
קוטר תא חיצוני (cm)
≥5
קוטר תא פנימי (cm)
≥2
רוחב הטבעת (cm)

≥1
גובה התא (cm)
≥2
תא נוזלים בתוכו ימוקם התא הטבעתי
חומר
אטים לנוזלים ולא מחליד
תכנה
יצרן
התכנה והמכשיר פותחו על ידי אותו היצרן
פעולות בסיסיות
הכנת תכנית ניסוי, צפייה והקלטה של הנתונים בזמן אמת
הקלטת נתונים רצופה
קצב סטנדרטי של 1 kHz עם אופציה להקלטה מהירה ≥8 kHz
הקלטה במצב סטטי (ללא תנועה)
קיים
הרצת ניסויים במהירות קבועה
קיים
הפעלת לחץ צירי קבוע לאורך הניסוי

קיים על ידי Servo-controlled system
נפח תא קבוע לאורך הניסוי
קיים על ידי Servo-controlled system
תנאי שירות

הובלה, התקנה והדרכה על המכשיר במעבדת הלקוח

כלול במחיר

אחריות כוללת למכשיר למשך שנה לפחות

כלול במחיר

ייעוץ בסיסי במייל ובטלפון לגבי הפעלת המכשיר והתכנה 
לאורך כל חיי המוצר

תמיכה טכנית מהירה על ידי צוות מהנדסים בישראל ואו באירופה
קיים
תוספות מומלצות
מכשיר מודולרי (מגוון) שיאפשר ניסויים נוספים באותו המוצר
ניסויים לגזירה ישירה בנוסף לגזירה סיבובית



המכשיר של חברתBruker  מסוג: UMT-TriboLab, נמצא כמכשיר היחיד העונה למפרט הטכני שהוגדר לעיל. למיטב ידיעתי ניו טכנולוגי ש.ק. בע"מ הוא הספק הבלעדי שמייצג את חברת Bruker למכירת המכשיר בישראל.
האם קיים בנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר?          (  כן     (  לא

סוג ההתקשרות: (סמן X במקום המתאים)
	   (  טובין
	(  שירותים
	(  ביצוע עבודה



	שם הספק:
	ניו טכנולוגי ש.ק. בע"מ

	מספר הספק 

(ח.פ/ח.צ/ע.מ/מספר עמותה) 
	513310938

	ספק זה הנו: 
	(      ספק יחיד    
	( ספק חוץ 

	אומדן / שווי ההתקשרות:
	600,000 ש"ח

	תקופת ההתקשרות: 
	12/2019-12/2020


נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ

(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים: 

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת
הבדיקה נערכה במשך למעלה מחצי שנה ובה נבחנו מכשירים מסוגים שונים, כולל: בדיקה באינטרנט, התכתבות ושיחות עם נציגי החברות בארץ ובחו"ל (כולל מהנדסים מומחים), שיחות עם ספקים למוצרים דומים בארץ (טלפונית, במייל ובמהלך פגישות בכנס ישראנליטיקה). התייעצות עם מדענים בתחום מהארץ ומהעולם וקריאת ספרות מדעית רלוונטית.
2. ממצאי הבדיקה
מהבדיקות שערכתי נמצא שרק מכשיר אחד עומד ברשימת הדרישות הטכניות/מדעיות שפירטתי בחלק הראשון של מסמך זה. למכשיר של חברת Bruker יש יבואן רשמי יחיד בארץ, חברת "ניו טכנולוגי".
3. נימוקים והערות נוספות
לאור הנימוקים לעיל, אני מבקש שההתקשרות תצא לפועל בהליך פטור ממכרז.

בכבוד רב,             
	שלו סימן-טוב
	חוקר
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