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‏‏‏‏ י' שבט, תש"ע
‏‏25 ינואר, 2010
לכבוד: מתמודדים פוטנציאליים
הנדון: מכרז פומבי מס' 40/09 לאספקה, התקנה ותחזוקה של מדי חלקיקים ומכיילים לתחנות ניטור אוויר
קובץ הבהרות מספר 2- סיכום כנס ספקים
שימו לב!

בכוונת המשרד להודיע בימים הקרובים על דחיית מועד הגשת הצעות במכרז זה.

הודעה מפורטת בנושא תישלח למציעים הפוטנציאליים.
בתאריך 21.1.10 התקיים כנס ספקים  בתחנת הניטור גבעתיים. הנוכחות בכנס הספקים הינה תנאי סף לשם הגשת הצעה במכרז זה. 
להלן מצורף סיכום התשובות והדגשים שניתנו במהלך הכנס.

במהלך הכנס ניתנו הדגשים הבאים:

1. התקנת המכשירים בתחנות הניטור, במידה ותתבקש על ידי המשרד תעשה בצורה המקצועית ביותר, על מנת למנוע נזקים עתידיים למכשור הקיים בתחנה.
2. על המציעים לקחת בחשבון כי ישנן תחנות ניטור המקומות בתוך מבנה סגור ולא על הגג.
	1. 
	שאלה:

האם חייבים להשתמש בצינור יניקת באוויר שקיים בתחנה?

	
	תשובה:

לא חייבים,במידה ומתבצע עוד חור יש לקחת בחשבון את כל היבטי האטימה של החור הישן והחדש. כל זאת באחריות המתקין, ראו סעיף 4.2.5  למכרז.


	2. 
	שאלה:

האם קוטר הצינור חייב להיות זהה לזה הקיים היום?

	
	תשובה:
קוטר הצינור לא חייב להיות זהה, על הספק לקחת בחשבון בתמחור של ההתקנה במידה וקיימים הבדלים, במידה ומתבצע עוד חור יש לקחת בחשבון את כל היבטי האטימה של החור הישן והחדש. כל זאת באחריות המתקין

	3. 
	שאלה:

האם קיימים נהלים לגבי בטיחות הטיפוס על גג התחנה, אם כן מהם?

	
	תשובה:

על המתקין לדאוג לכל היבטי הבטיחות הנוגעים להתקנת המכשור.


	4. 
	שאלה:

האם כל תחנות הניטור הן באותה התצורה? האם כל התחנות ממוקמות על הגג?

	
	תשובה:

מרבית תחנות הניטור הינן באותה תצורה, ישנן מספר תחנות הממוקמות בתוך חדר במבנה קיים: תחנת כלל, ספרא ואריאל. בתחנות ניטור ספרא ואריאל סעפת היניקה של מד החלקיקים יוצאת מגג המבנה , יש לדאוג לנקיטת כל הפעולות הקשורות לאטימה במידה ויבוצע קידוח נוסף, גם עבור החור הישן וגם עבור החור החדש.


	5. 
	שאלה:

זמן האספקה של שישה שבועות הוא קצר מדי. האם ניתן להאריך אותו?

	
	תשובה:

המשרד מקבל את הבקשה ומאריך את זמן האספקה הקבוע בסעיף 8.1  ל-8 שבועות ממועד ההזמנה.


	6. 
	שאלה:

האם ישנן דרישות לכיול המכשירים לאחר אספקתם?

	
	תשובה:

במידה והמשרד יבחר לממש את אופציית ההתקנה, לאחר התקנת המכשיר יש לדאוג לכיולו של המכשיר (כיול פנימי), זאת כחלק מהוראות סעיף 4.2.3 למכרז. 


	7. 
	שאלה:

מהו מנגנון האחריות והביטוח של המכשירים?

	
	תשובה:

כפי שמוגדר במכרז, ראו נספח ו' דרישות ביטוח. בנוסף תקופת האחריות ראו סעיף 4.5.2 .


	8. 
	שאלה:

סעיף 8.2- האם נדרשת התקנת כל  המכשירים בבת אחת או באופן הדרגתי?

	
	תשובה:

יש לדאוג לאספקת כל הציוד בכפוף להזמנת רכש מהמשרד, כפי שמפורט בסעיף 8.1. התקנת המכשור תעשה בתאום עם בא כוח המשרד וספק התחזוקה, ראו סעיף 4.1.4 . 

סעיף 8.2  מפרט את מועדי ההתקנה עבור כל מכשיר. בא הכוח המשרד, בתיאום המציע הזוכה וספק התחזוקה יכינו תוכנית עבודה מפורטת להתקנת המכשור.


	9. 
	שאלה:

האם ניתן להציע הצעה ביחס למכשירי כיול בלבד שלא בצמוד למדי חלקיקים מסוג א' או מדי חלקיקים מסוג ב'?

	
	תשובה:

לא ניתן. 


	10. 
	שאלה:

האם ציון הצעת המחיר יבדק ביחס לשני המכשירים יחד או ביחס לכל אחד בנפרד?

	
	תשובה:

ציון הצעת המחיר יחושב ביחס לכל דגם מכשיר בנפרד. 


	11. 
	שאלה:

סעיף 8.4.2 – במידה וכמה מכשירים מתקלקלים בו זמנית ולא ניתן לתקנם בתוך 32 שעות, האם נדרש להעמיד מכשירים חלופיים עבור כולם?

	
	תשובה:

כן. 

	12. 
	שאלה:

מבקשים הבהרה בנוגע למנגנון הצמדת המחיר בתוך 18 החודשים הראשונים להתקשרות

	
	תשובה:

מנגנון ההצמדה הנו לפי הוראות החשכ"ל.  במידה ובמהלך 18 החודשים הראשונים להתקשרות עם המציע הזוכה יעלה המדד בשיעור שמעל 4 אחוזים לעומת המדד הידוע ביום הגשת ההצעות למכרז  יופעל מנגנון התאמה כמפורט במסמכי המכרז. 
מנגנון ההתאמה האמור במידה ויופעל יישמר לאורך כל תקופת ההתקשרות גם במקרה בו שיעור המדד יפחת מתחת ל 4 אחוזים.


התקבלה טענה כי תנאי המכרז מאפשרים הגשת הצעה על ידי יצרן אחד בלבד. 
המשרד מבהיר כי דרישותיו המקצועיות לגבי מיכשור מדידה וניטור נשוא מכרז זה הנן לפי דרישות ה –  

USEPA   .

דרישות הטכניות מתקיימות במפרטים של מכשירים שונים, בהתבסס על מפרטי ציוד מאושר על ידי ה -  EPA.  
בנוסף, הטענה כוללת התייחסויות ספציפיות למפרט המכרז. להלן מפורטות הטענות ומענה המשרד לכל אחת מהן:

	1. 
	במד חלקיקים דגם א' נדרש תחום מדידה של 10,000 מיקרוגרם  בעוד שתחום המדידה הממוצע לפי התקן הוא 50-150 מיקרוגרם, כך שגם תחום של 1000 מיקרוגרם מקובל.  בהשוואה לתחום אחר יידרשו מכונית בעלת מהירות מקסימלית של 1000 קמ"ש לנסיעה במקום שהמהירות המותרת 110 קמ"ש !

	תשובה:
	הדרישה לתחום מדידה זה לא פוגעת בתחרות, ציוד מדי חלקיקים המאושר על ידי ה- EPA עומד בהגדרת טווח זה. בנוסף, התקן אומנם מדבר על 50-150 מיקרוגרם לפי  מיצוע שנתי \24 שעתי אך זה לא סותר את העובדה שלתוך מיצוע נכנסים ערכי מדידה הגדולים מ 1000 מיקרוגרם.



	2. 
	זמן תגובה REAL TIME  נדרש כדי למנוע תחרות במכרז מכיון שאינו אפשרי במכשירי BETA ללא תוספת של יחידה אופטית

	תשובה:
	תשובה: מדובר בטעות סופר. המשרד מתקן את האמור בסעיף 5.3 כך שמעתה יכתב "זמן תגובה שאינו עולה על שעה".



	3. 
	בדרישה למד חלקיקים , הגדרת שיטת המדידה מאפשרת רק מכשירים של חברה אחת , למרות שקיימות בשוק שיטות אחרות שגם הן מאושרות ע"י ה US-EPA או הTUV האירופי.

	תשובה:
	נבהיר כי הפניה היא עבור דגם ב' – לאור הניסיון המצטבר בכיולי מכשירי החלקיקים במערך הניטור הארצי ובמערכי ניטור נוספים בארץ הוכחה שיטת המדידה הנדרשת כבעלת רמת דיוק גבוהה יותר יחסית  לשיטה הגרבימטרית- BAM.  המשרד יכול להחליט לבחור בכל שיטת מדידה הנראית לו מתאימה למערך ניטור האוויר, בשלב זה מבקש המשרד לרכוש כמות מכשירים מסוג זה כמפורט במסמכי המכרז.

לגבי הדרישות המאושרת US-EPA או הTUV האירופי – לדעת אנשי המקצוע במשרד יש להיצמד לדרישות ה - US-EPA ולא ה- TUV הארופי



	4. 
	הדרישה למד חלקיקים המאפשר מדידה בו זמנית של שני גדלי חלקיקים אינה הוגנת !

אולי ניתן להציע במחיר נמוך יותר, שני מכשירים שימדדו את שני הגדלים בו זמנית ?

	תשובה:
	דרישה זו נובעת מגודל תחנת הניטור ומניעת סרבול בתחנה(קידוח אחד בתחנה במקום שניים תוספת של מקום במסד)קיימת טכנולוגיה חדשה מאפשרת שילוב של שתי המדידות במכשיר אחד


	5. 
	לפי חוק המכרזים, גוף ממשלתי רשאי לפרט את הפרמטרים הנמדדים, תחום המדידה והתקנים שלפיהם מאושרים המכשירים המוצעים, אולם אינו רשאי לפרט דגם מסוים שמונע תחרות במכרז.

	תשובה:
	נקבעו שתי שיטות מדידה העומדות בדרישות ה-US-EPA  ובנוסף לווה לזו דרישות מפרט טכני עם דרישות כלליות.


	6. 
	גם פירוט הדרישה לחלקי חילוף מכוונת לאותה מטרה !



	תשובה:
	רשימת חלקי החילוף  שפורסמה בטבלה 1 וטבלה 2 נספח א' מאפיינת חלקי חילוף אופיינית ל 2 שיטות המדידה שהוגדרו במכרז .


בברכה                                          
       נועה שפיצר
מרכזת ועדת המכרזים
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