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‏‏י' טבת תשע"ב
05 ינואר 2012
מכרז 30/11 – בחירת ספק לתפעול ותחזוקת מערך ניטור אויר
תשובות לשאלות ספקים - קובץ מס' 1

	מס"ד
	מס' סעיף
	שאלה
	תשובה

	1. 
	3.3.2.2 שורה 9
	במפרט הטכני של מכשיר SO2 (סעיף 3.3.2.2 שורה 9) נדרש סחיפת אפס קטנה מ0.5 חל"ב ב 24 שעות. האם ניתן להציע מכשיר עם סחיפת אפס קטנה מ 1 חל"ב ב24 שעות ?
	המשרד משנה בזאת את הנדרש בסעיף לפי הבקשה כמפורט: "ניתן להציע מכשיר עם סחיפת אפס קטנה או שווה ל 1 חל"ב ב24 שעות". 

יחד עם זאת יינתן יתרון למכשיר בעל סחיפת אפס קטנה מ0.5 חל"ב ב 24 שעות.

	2. 
	3.3.2.3 שורה 9
	כנ"ל לגבי מכשיר O3 (סעיף 3.3.2.3 שורה 9) האם ניתן להציע מכשיר עם סחיפת אפס קטנה מ 1 חל"ב  ב24 שעות ?
	ראה תשובה קודמת.

	3. 
	3.3.2.3 שורה 2
	במפרט הטכני של מכשיר ה O3 (סעיף 3.3.2.3 שורה 2) "תחום ריכוז מינימאלי" צוינו יחידות חל"מ. צריכות להיות חל"ב.
	טעות סופר. צריך להיות חל"ב.

	4. 
	3.3.2.8 שורה 2
	במערכת אויר האפס (סעיף 3.3.2.8 שורה 2) נדרש נקודת טל של 10- מעלות צלזיוס. ניתן להציע מייבש כימי עם נקודת טל של 30- מעלות צלזיוס אך לדעתנו אין בכך צורך ובנוסף המערכת הינה יקרה ודורשת תחזוקה. ניתן להציע מערכת ייבוש ממברנה PERMA PURE שנותנת נקודת טל של 5 מעלות צלזיוס, שהינה מספיקה היות וטמפרטורת התחנה אינה יורדת ל 5 מעלות, ולכן אין סכנה של התעבות נוזלים במערכת אוויר האפס. האם ניתן לאשר את נקודת הטל של 5 מעלות צלזיוס?
	אין שינוי בדרישת הסעיף.

	5. 
	3.3.2.9
	במפרט הטכני של מד החלקיקים הנייד(סעיף 3.3.2.9) נדרש מכשיר עם אישור EPA. לא ידוע לנו על קיום מכשיר נייד לחלקיקים עם אישור EPA , האם מכשיר נייד העונה לדרישות ללא אישור זה מקובל?
	טעות סופר – לא נדרש אישור EPA למכשיר נייד לחלקיקים.

	6. 
	3.3.2.10
	לגבי המפרט הטכני של גזי הכיול (סעיף 3.3.2.10) יש לוודא עם יצרני הגזים האם ניתן לייצר גזים העומדים בכל דרישות המפרט. אנו נבצע בדיקה זו ונודיעכם באם ניתן לקבל גזים שעונים לכל דרישות המפרט
	במידה שיש שאלה, יש להעבירה במסגרת סבב ההבהרות השני.

	7. 
	נספח 0.16 סעיף 4.1.2.3
	בפרק הנספחים (סעיף 4.1.2.3)  מבנה הצוות: צוין "מנהל +3 טכנאים". האם כוונתכם למנהל הפרויקט או למנהל נוסף?
	הכוונה למנהל הפרוייקט.

	8. 
	נספח 0.16 סעיף 4.3
	בפרק הנספחים (סעיף 4.3) "חישוב ציון העלות": כתוב "ברכיב 4.3.8 המציע שייתן אחוז הנחה הגבוה ביותר".סעיף זה דן בכיול חיצוני, האם הכוונה היא לסעיף 4.3.9 בו אכן מוזכר אחוז הנחה?
	טעות סופר. אחוז ההנחה מתייחס לסעיף 4.3.9.
נוסח הקטע הראשון בסעיף יתוקן כדלקמן:

סעיף 4.3

בכל אחד מהרכיבים 4.3.1-4.3.8, הצעה הזולה ביותר תקבל ציון 100. כל הצעה אחרת תקבל ציון השווה ל:


ברכיב 4.3.9 המציע שייתן את אחוז ההנחה הממוצע הגבוה ביותר יקבל את הציון המקסימלי ויתר המציעים ידורגו באופן יחסי אליו.
יתר הסעיף ללא שינוי.

	9. 
	5.5.4
	בסעיף 5.5.4, הקמת תחנת ניטור חדשה, כשמדובר באישורים הנדסיים האם הכוונה גם להיתרי בנייה?
	כן.

	10. 
	---
	לא מצוין דבר בנוגע למערכת התראת פריצה. האם אכן כך?
	ראה סעיפים :
 3.2.4.2 - מערכת גילוי פריצה.

4.6.10.2 "הספק יוודא תקינות מערכות גילוי פריצה פעמיים בשנה"
מצ"ב טבלת התחנות בהן מותקנות מערכות גילוי פריצה ומצבן.

הספק יכול להשתמש במערכות הקיימות לצורכי ביטוח התחנות.

	11. 
	5.1.8.1
	בפרק 5, סעיף 5.1.8.1 "הצמדה": האם עלינו להבין שבמשך 18 חודשים לא תחול הצמדה אלא אם כן המדד יעלה ביותר מ4% ?
	נכון.

	12. 
	4.1.2.6.2
	יש להסיר את הסיפא במשפט:

הפרוייקט עבור כל לקוח יכלול 4 תחנות ניטור לפחות
	אין שינוי בדרישת הסעיף.

	13. 
	4.1.2.6.4
	אבקש להקטין את ההיקף הכספי ל 4 מש"ח במקום 6 מש"ח
	אין שינוי בדרישת הסעיף.

	14. 
	0.3.2
	אבקש לדעת האם חברת אם יכולה להגיש את ההצעה כאשר סך הדרישות מתקיימות בה ו/או בחברת הבת
	המשרד מעוניין להתקשר עם מציע העומד בכל תנאי הסף, הן תנאי הסף המינהליים והן תנאי הסף המקצועיים. מגיש ההצעה יכול להיות חברת האם או חברת הבת ובלבד שמתקיימים בה כל תנאי הסף.
לעניין מתן השירותים בפועל (לאחר הזכייה) – ראה סעיף 0.7.5 במסמכי המכרז לפיו:
"...חברות בנות העונות על ההגדרה של חברת-בת על פי סעיף 1 לחוק ניירות ערך לא תחשבנה כקבלן משנה...".

	15. 
	0.3.2
	אבקש לדחות את מועד ההגשה ב-30 יום, וזאת כדי שנוכל לתת מענה איכותי ומפורט כנדרש בתנאי המכרז
	הבקשה נדחית. אין שינוי במועד ההגשה.

	16. 
	3.3.2.10 שורה 3 בטבלה
	---
	בתנאי הסף מופיע :"ריכוז גז כיול מוצע" עבור בלון ה-NO כ 0.5 PPM טעות סופר – נדרש לשנות ל 50 PPM

	17. 
	3.3.2.10

שורה 3 בטבלה 
	---
	בתנאי הסף מופיע :"ריכוז גז כיול מוצע" עבור בלון ה-SO2 כ 0.4 PPM
טעות סופר – נדרש לשנות ל- 40 PPM
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עלות ההצעה הזולה ביותר�-------------------------


עלות הצעה אחרת
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