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‏ח' שבט תשע"ב
‏01 פברואר 2012
מכרז פומבי מספר 34/11 לאספקה, התקנה ותחזוקה של מכשירי מדידת קרינה מייננת


קובץ הבהרות מספר 1
שאלה 1: 
אבקש את דחיית מועד הגשת המכרז הנ"ל כיוון שלא הצלחנו להוריד מידע מאתר האינטרנט. הספק שלנו *** בחופשת חג מולד ויחזור עוד כ-10 ימים.
תשובה:
המועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה נקבע בכוונת ליום 29.2.12, ו' אדר התשע"ב.  המשרד אינו משנה מועד זה.
שאלה 2: 
סעיף 7.3.2 – אפשרות לזיהוי איזוטופים:
האם דרוש רק ספקטרום של הקרינה (ע"י Multi Channel Analyzer) וזיהוי איזוטופים ע"י פיסיקאי, או נדרש זיהוי איזוטופים ע"פ ספריית איזוטופים בצורה אוטומטית?

אם נדרש זיהוי איזוטופים ע"פ ספריית איזוטופים בצורה אוטומטית, האם פונקציה זו נדרשת בכל תחנה או רק בתחנת האם (העמדה המרכזית לניהול המערך)?

תשובה:

- בהתבסס על הספקטרום הנמדד על המערכת לזהות את האיזוטופים מתוך ספריה.
- יכולת הזיהוי צריכה להיות ברמה של המערכת (העמדה המרכזית) בלבד אך כל תחנה חיבת להיות מציודת עם הגלאי שמאפשר למדוד ספקטרום.

שאלה 3: 
סעיף 6.1.3 

א) לבטל הצורך ב"תעודת כיול מטעם מעבדה מוסמכת בארץ"

לא ברור אם יש מעבדה כזו בארץ שמסוגלת לבצע את הכיול והאם היא "מוסמכת" (מוסמכת על ידי מי ?)

תשובה:
· הדרישה היא לתעודת כיול של מעבדה מוסמכת של היצרן או של מעבדה מוסמכת בישראל.

· מעבדה מוסמכת הנה מעבדה בעלת הסמכה לביצוע כיולים של הרשות להסמכת מעבדות או של גוף מקביל בחו"ל 
· יש בישראל מעבדות מוסמכות על ידי הרשות להסמכת מעבדות לביצוע כיול

שאלה 4: 
סעיף 6.1.4 + 10.1

א) יכול לספק תוך 6 חודשים מחתימת החוזה

לוח זמנים להספקה: לפי המכרז, על הזוכה לספק את הציוד תוך 8 שבועות ממועד ההזמנה. כיוון שהציוד הנדרש, המאפשר זיהוי איזוטופים, מחייב אישור מרשויות הייצוא בארץ המוצא, האם אפשר לשנות את תנאי ההספקה להיות 16 – 20 שבועות ממועד ההזמנה? 
תשובה:
המשרד אינו משנה את תנאי הסעיף.
שאלה 5: 
סעיף 6.2.2 

1) לבטל הצורך ב"ספר מכשיר" בשפה עברית

תשובה:
כתוב "ספר מכשיר באנגלית/עברית" לכן הספקת ספר באנגלית בלבד אינה חורגת מן התנאים.
שאלה 6: 
סעיף 6.3.2

א) נדרש מידע מפורט (משקל, נפח, תיאומים וכד') לגבי הציוד הקיים שחייב בפרוק, לאן 
בדיוק יפונה הציוד והיבטי הלוגיסטיקה הכרוכים בכך.
ב) נדרש מידע מפורט לגבי הימצאות תשתית (תורן וכד') להצבת החיישנים ואנטנה.

תשובה:
1) התחנות הקיימות שוקלות כ-10 ק"ג כל אחת והתיאומים יבוצעו על ידי עובדי המשרד. האתר המרכזי הינו המעבדה של המשרד בגבעת רם, ירושלים.

2) התחנות ימוקמו במקום בו יש תשתית חשמל בלבד ללא תשתית להצבת החיישנים ואנטנה.
שאלה 7: 
סעיף 6.4.4

א) לקצר תקופת ההתקשרות לרכישת מכשירים וחלקי חילוף ל- 5 שנים במחיר המוצע במכרז (סביר להניח שאחרי 5 שנים המכשירים ישתמשו ברכיבים אחרים ויעברו שדרוג)
תשובה:
הניסיון מלמד שהמשרד משדרג את מערך הניטור לקרינה מייננת מידי 20 שנה כך שהדרישה להספקת חלקי חילוף ל-10 שנים הינה סבירה ולא ניתנת לשינוי.

שאלה 8: 
Par 7.3.3 Measurement specification :

· Could you confirm that we have to measure the gamma dose rate PLUS the gamma spectrum. If so, what is the gamma dose rate measuring range ? Is it ambient dose rate equivalent H*(10) or air kerma rate ? Is the measurement of gamma dose rate optional ?

· What is the maximum source activity (and type of source) that can be measured by the spectro gamma system at a given distance (for example 1m from the crystal) ?

· Is there a specific standard we have to meet ? Is it possible to measure gamma rays in the range 50 keV - 2 MeV instead of 18keV - 3MeV ?

תשובה:

· The system will monitor both the gamma dose rate (ambient dose equivalent -H*(10)) and the gamma spectrum. The measurement of gamma dose rate is a must.

· The system will monitor most of the time the environmental background radiation but one can expect that the crystal can be exposed to a radiography source as Ir191 of 100 Ci.
· It is written in the bid that the energy range have to be at least 50 keV-1.8 MeV.
שאלה 9: 
סעיף7.3.5  

האם "קצב מנת קרינה גמא" = ambient dose equivalent rate ?

תשובה:

אכן ambient dose equivalent -H*(10)
שאלה 10: 
סעיף 8.2

א) המשרד צריך להתחייב לרכישת כמות מינימום של מכשירים עם חתימת החוזה
ב) המחיר (הצמדה למט"ח) יישמר רק למשך 5 שנות ההתקשרות

תשובה:

ראו סעיף 8 למסמכי המכרז המשרד מעוניין לרכוש 9 תחנות נייחות ותחנה 1 ניידת לפחות.  מובהר כי אין המשרד מתחייב להזמנת הטובין/השירותים בכמות מינימאלית או כמות כלשהי.
המחיר נשמר כל עוד ההתקשרות עם הספק בתוקף לרבות מנגנוני ההצמדה כמפורט בסעיף 11.4 למסמכי המכרז.

שאלה 11: 
סעיף 10.3

א) להאריך מועד לתחזוקה שוטפת/מונעת ל- 21 ימי עבודה

תשובה:

לא ניתן לאפשר אי פעולת המערכת או חלק ממנו לתקופה העולה על שבועיים. המשרד אינו משנה את הסעיף.
שאלה 12: 
סעיף 10.4.2

א) להאריך מועד לתיקון תקלה ל- 96 שעות ימי עבודה.

ב) לשנות למכשיר חלופי אחד במלאי ומכשירים נוספים (אם יידרשו בו זמנית) יסופקו תוך 120 יום 

ולתת גם אפשרות לנייד מכשיר קיים, מתחנה פחות חשובה לתחנה חשובה יותר.

תשובה:

המשרד אינו משנה את תנאי הסעיף.
שאלה 13: 
 סעיף 11.5.2

א) לשנות את התנאי שקושר בין ביצוע התשלום להשלמת כל האספקות. 

ב) כל המכשירים יסופקו לאתר מרכזי של המשרד או לאתר הראשון שייבחר והתשלום יבוצע 60 יום 

ממסירה זו (במכשור שיוצע על ידינו כל המכשירים יהיו פעילים, כך שיהיה צורך רק להעביר אותם ממקום האחסון המרכזי אל אתר המדידה).

תשובה:

המשרד אינו משנה את תנאי הסעיף.
שאלה 14: 
Radio communication :

· How does the data collect is supposed to be done ?

· What kind of communication is required. 

· Radio ? If yes is there dedicated radiofrequencies for that purpose ? What are the distances between the probe and the collecting antenna ?

· GSM ? If yes, who is supposed to provide the modem and 

· Where are supposed to be located the “reception panel” and antenna ? Is that next to the SCADA ?

· What will be the type of connection between the reception panel and the SCADA ? 

· Who will be in charge of the engineering, purchasing and installation of the communication devices (antennas, servers, modem, etc.) ?

תשובה:

· The data acquisition will be done thru data logging
· The communication can be either radio (VHF) or GSM/UMTS/LTE. The distance between the probe and the antenna will be less than 5 meter. If radio, the ministry will arrange for a VHF frequency. If cellular communication, it will be done thru PELEPHONE and PELEPHONE will provide modems and SIMs.

· The SCADA's antenna will be on the building's roof, 10 meter away.
· Between SCADA and SCADA's antenna will be a wire connection.

· The provider is supposed to provide and install all the parts of the system.

שאלה 15: 
 SCADA

· Is there an existing data server that is collecting data today ?

· Do we have a provide a new server ?

· Is there an existing SCADA we have to modify to setup and monitor the new probes ? If yes please describe the existing SCADA and the scope of modification required.

· If not, is there a specification regarding SCADA ? How many MMI ? Redundancy required ? List of required features, etc.

תשובה:

· The existing data server is very old and unusable for the new system

· The provider will provide a new server

· There is need for a new SCADA

· The new SCADA can be able to manage 20 MMI and there is no need for redundancy.

שאלה 16 
אבקש לשנות את סעיף 12.2.5 באופן הבא, "על המציע להיות בעל ותק של 3 שנים, לפחות
בהתקנה ותחזוקה של מערכות ניטור לקרינה מייננת או לחילופין להציג אישור לרכישת
שירותי התקנה ותחזוקה מחברה בעלת ותק של 3 שנים בהתקנה ותחזוקה של מערכות ניטור
לקרינה מייננת".
תשובה:

המשרד אינו משנה את תנאי הסעיף.
שאלה 17

אבקש לשנות את סעיף 12.2.6 באופן הבא, "המציע יצרף להצעתו רשימה של 2 ממליצים
לפחות, להם נתנו שירותים דומים למבוקש במכרז זה ע"י המציע או ע"י חברה שממנה רוכש
המציע שירותים אלו".
תשובה:

המשרד אינו משנה את תנאי הסעיף
שאלה 18:

במידה ונחליט לספק אמצעי תקשורת המחייב התקנת כרטיס SIM, שעולה מדי חודש שכירות, האם המשרד מוכן לחתום 
עם חברת תקשורת על חבילת תקשורת או לחלופין לספק מידה לכמה זמן נצטרך לממן את שכירות הכרטיס הנ"ל. 
תשובה:

המשרד קשור בחוזה עם חברת פלאפון תקשורת בע"מ ואינו יכול לקבל שירות מחברה אחרת עד הודעה אחרת ממנהל הרכש הממשלתי.  במקרה כזה המשרד משלם בעצמו לפלאפון על הכרטיס והשירות.
שאלה 20:

התשלום עבור אספקת הציוד והתקנתו ישולם לאחר השלמת האספקה/ההתקנה בכל האתרים ואישורה על ידי המשרד. האם המשרד מתחייב להגביל בזמן את תהליך אספקת/התקנת התחנות מצידו?
תשובה:
כן, האגף יפעל שתוך חודשיים ההתקנה תסתיים ותוך חודש תיבדק הפעלה תקינה של המערכת.

שאלה 21:

תחנה ניטור - "עמדת חישה" הכוללת: גלאי למדידת קרינה גמא, גלאים (חישנים) אחרים במידה שישנם – האם אפשר לפרט באילו חיישנים המשרד מעונין – גלאי רוח (כיוון מהירות)? גלאי גשם? גלאי חום? גלאי לחות? ... 
תשובה:

רצוי גלאי רוח (כיוון ומהירות) וגלאי גשם.
בברכה
נועה שפיצר מזרחי

מרכזת ועדת מכרזים

העתקים:
תיק מכרז

אגף מניעת קרינה
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