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	במקרה זה יש לבחור את האפשרות השנייה של סעיף 1. (בנספח) קרי: אתם המורשים לפעול מטעמו.
	לגבי זכות הקניין – במידה ואנו נציגים בלעדיים של היצרן, האם זכות הקניין (לעניין המכרז) היא שלנו? 
	נספח 5
 סעיף 1

	החותם הוא מורשה החתימה של החברה.
	בשורת החתימה יש מקום למספר תעודת זהות, למרות שהמציע הוא חברה ולא אדם פרטי. האם יש לחתום כנציג החברה, כחברה, או שניהם?
	נספח 6

	נדרשים אישור ניהול ספרים ואישור על ניכוי מס במקור, מטעם רשות המיסים, בתוקף במועד הגשת ההצעות.

	האם נדרש אישור רו"ח על תשלום מע"מ, אישור תשלום אחרון למע"מ או אישור אחר? (למעט אישור ניהול ספרים) 
	סעיף 25, 
סעיף קטן 5

	[bookmark: _Hlk316201409]מלבד נספח 5 על המציע לצרף אישור יצרן בחו"ל כפי שיסופק לו על ידי היצרן.
	 האם יש נוסח מוצע לנספח זה או שהמציע יצרף נוסח משלו ? 
	6. ב

	כן
	האם ניתן לצרף אישור היצרן בחו"ל באנגלית?
	6. ב


	כן
	המפרט דורש loop של 0.1-1 מ"ל. מבדיקות
דרישות היישום והריכוזים הנדרשים עולה שנפח ההזרקה המתאים הוא 0.5 מ"ל. האם אפשר להציע loop של 0.25-2 מ"ל ?.
	3.7



	 צודק
	נדרש קצב דגימה MHZ 100 נראה לנו שחלה כאן טעות וצריך להיות HZ100
	4.7

	לא
	מדרישות היישום עולה שניתן להשתמש בקצבי דגימה נמוכים מ- HZ 100. האם אפשר להציע מערכת עם קצב דגימה נמוך יותר ואשר עונה לדרישות היישום ?.
	4.7

	תסופק נקודת הזרקה.
	לא ברור אם הכוונה לכך שתסופק נקודת הזרקה
) או שהזרקת הדוגמא תהיה ישירות ל-Inlet) 
 loop
	5.7 

	לא
	מדרישות היישום עולה שאפשר להשתמש במערכת עם לחץ נמוך. האם ניתן להציע מערכת עם לחץ נמוך יותר שגם עונה לדרישות היישום ?.
	5.7

	אם התקלה לא ניתנת לתיקון מיידי והמכשיר צפוי להיות מושבת לתקופה בלתי סבירה (למעלה מחודש), יוזמן מכשיר חלופי לאלתר. 
	אנו מבקשים לבחון את הדרישה להעמדת מכשיר חליפי בכל מקרה של תקלה. זו
דרישה שאינה נהוגה ושלא ניתן לעמוד בה כשמדובר במכשירים מסוג זה.
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