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	נבקש את הבהרת ועדת המכרזים כדלקמן: 
בהתאם להוראות המכרז, מציעה אחת מבקשת להגיש הצעה רק ביחס לחלק מן הסלים הכלולים במכרז. בהקשר זה, נבקש להבהיר כי ככל שחברה קשורה אליה (חברה "נכדה"), המצויה בשרשור התאגידי שלה, תבקש אף היא להגיש הצעה ביחס לסלים אחרים ונפרדים, שלגביהם המציעה הראשונה אינה מגישה הצעה, לא יהיה בכך כדי לפגוע בכשרות ההצעות של מי מהחברות, ובלבד שלא קיימת חפיפה בין הסלים שלגביהם תוגשנה ההצעות. בקשה זו מבוססת על כך שמדובר בהצעות נפרדות ביחס לסלים שונים, ללא חפיפה או תלות ביניהן, ומשכך אין בעצם הקשר התאגידי בין החברות כדי להקנות יתרון בלתי הוגן או לפגוע בעקרונות השוויון, התחרות ההוגנת או ביתר הוראות דיני המכרזים.
לחלופין, וככל שהאמור לעיל לא יאושר, מתבקשת הוועדה להכיר בניסיונה של החברה "הנכדה" במסגרת פעילותה וניסיונה של המציעה הראשונה, כך שזו תוכל להגיש הצעתה גם ביחס לסלים, שבהם רכשה המציעה "הנכדה" את הניסיון הנדרש במסמכי המכרז.
	שאלה לא ברורה.
אין שינוי במסמכי המכרז.
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	נבקש את הבהרת ועדת המכרזים ביחס לאופן הוכחת עמידה בתנאי הסף המקצועי הקבוע בסעיף 11.3.1 למכרז, שעניינו ניסיון המציע:
לפי סעיף 11.3.1, על המציע לפרט, עבור כל סל שלגביו הוגשה הצעה, ניסיון באספקה והתקנה של ציוד מעבדתי, ובכלל זה למלא טבלה הכוללת, בין היתר, את שם הלקוח, פירוט הציוד שסופק, היקף כספי, מועד האספקה ופרטי קשר, וזאת לצורך הוכחת אספקה לשלושה לקוחות שונים לפחות ובשווי מצטבר של לפחות 300,000 ש"ח לכל סל בנפרד.
נבקש להבהיר כי ההיקף הכספי של ההתקשרויות עם הלקוחות מהווה מידע מסחרי רגיש וחסוי. בנסיבות אלה, נבקש את אישור הוועדה לכך שלצורך עמידה בדרישות סעיף 11.3.1 ניתן יהיה, חלף ציון ההיקף הכספי המדויק של כל אספקה/התקשרות בטבלה, לציין עבור כל סל האם סך ההיקף המצטבר של האספקות ללקוחות המפורטים בטבלה עומד בדרישת הסף של 300,000 ש"ח או עולה עליה, מבלי לחשוף את סכום כל התקשרות באופן פרטני.
לחלופין, ככל שנדרש לציין את ההיקף הכספי המדויק, נבקש לאפשר הגשת הנתונים הכספיים המלאים באופן חסוי ונפרד לעיון ועדת המכרזים בלבד, וכן לסמן מידע זה כמידע חסוי במסגרת סעיף 13.5 לחוברת ההצעה
	שאלה לא ברורה.
אין שינוי במסמכי המכרז.
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	מפרט טכני לסל 1, פריט 4 (מקרר מעבדתי 600-700 ליטר)

	טווח הטמפרטורה שאושר במענה הראשון לשאלות הבהרה למכרז הינו חריג ביחס למקובל במקררי מעבדה ואינו מאפשר הגשת הצעה עבור מרבית דגמי המקררים המתקדמים המשווקים כיום למעבדות בישראל. לפיכך, נבקש את אישורכם לעדכן את דרישת טווח הטמפרטורה ל־"לפחות 2–12° מ"צ" (במקום 2–15° מ"צ), כך שתתאפשר השתתפות של מגוון רחב יותר של מערכות העומדות בסטנדרטים המקובלים בתחום.
	נדרש:
טמפרטורת מינימום 2 מ"צ.
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	נספח 1 – הצעת המחיר
	הדרישה להגיש הצעה עבור כלל הפריטים הכלולים בסל, ובמיוחד המחויבות לקשור שני סוגי ציוד שונים בסל אחד (מקררים מול מקפיאים) מגבילה את התחרות ועלולה לצמצם את מספר המציעים הפוטנציאליים. דרישה זו מונעת הגשת הצעות עבור פריטים אשר עומדים במלוא דרישות המפרט ומוצעים בתנאים מסחריים אטרקטיביים ותחרותיים, רק משום שהמציע אינו מספק את כלל הפריטים הכלולים בסל. 
לפיכך, אנו מבקשים לאפשר הגשת הצעות חלקיות עבור פריטים בודדים או קבוצות פריטים מתוך הסל. מהלך זה צפוי להרחיב את מעגל המשתתפים, להגביר את התחרות ולאפשר למזמין לקבל הצעות איכותיות ומשתלמות יותר, תוך שמירה מלאה על עמידה בדרישות המקצועיות והטכניות של כל פריט.
	אין אפשרות.
הסלים חולקו בהתאם לסוגי מוצרים (מכשירי קירור / אינקובטורים / צנטריפוגות וכדומה).
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	מפרטים טכניים 
	נבקש הבהרה לגבי אופן הצגת התאמת המוצרים המוצעים על ידינו למפרטים הטכניים הנדרשים. האם יש להגיש מסמך התאמה נפרד עבור כל דגם מוצע, או לציין את ההתאמה ישירות על גבי דפי המפרט הטכני המצורפים למסמכי ההליך?

	אפשר לציין ישירות על גבי דפי המפרט.
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	מפרט טכני לסל 4, פריט ראשון (צנטריפוגה שולחנית)
	אנו מבקשים להציע צנטריפוגה שולחנית איכותית, בעלת התאמה מלאה למפרט הטכני המבוקש. הצנטריפוגה המוצעת מספקת כוח צנטריפוגלי מרבי של ‎4730×G, בהבדל של פחות מ-1.8% מהערך הנדרש. לאור התאמתה המלאה לייעוד וליתר דרישות המפרט, נבקש את אישורכם להגשת הצעה לצנטריפוגה בעלת RCF מרבי כאמור.
	יש להיצמד למפרט שפורסם במכרז.
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	מפרט טכני לסל 4, פריט ראשון (צנטריפוגה שולחנית)
	FCC Part 15  רלוונטי רק עבור מוצרים המשווקים בארה"ב. אנחנו מבקשים לציין תקן אירופאי דומה. 
	תקן אירופאי או אחר מקביל מקובל. יש לציין את התקן הרלוונטי במפרט הטכני.
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	מפרט טכני לסל 4, פריט שני (מיקרו-צנטריפוגה)
	תקן הבטיחות CSA רלוונטי רק למוצרים המשווקים בצפון אמריקה. אנחנו מבקשים לציין תקן בטיחות אירופאי דומה.
	תקן אירופאי או אחר מקביל מקובל. יש לציין את התקן הרלוונטי במפרט הטכני.



